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Zku$ebni laborator ¢. 1146 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUSCE &. 12146/2023

Zadavatel:

VHOS Moravska Trebova
57101 Moravska Trebova

Vzorek €islo:

Misto odbéru:
Upfesnéni mista odbéru:
Predmét zkousky:

Typ vzorku:

Typ rozboru:
Akreditovany odbér:
Odebral:

ZpUsob odbéru:

Postup odbéru:

21216
Détfichov u Svitav - €p. 46, Obecni ufad
Détfichov u Svitav, ¢p. 46, OU, chodba - umyvadlo

pitna voda Datum odbéru: 19.06.2023
Cas odbéru: 07:20
MB Datum a €as pfijmu: 19.06.2023 - 12:24
Ano Datum provedeni analyz: 19.06.2023 - 23.06.2023
Kre€kova Petra
manualini

SPP 01/2001 (CSN EN ISO 5667—1, CSN EN ISO 19458, CSN 1SO 5667-5, CSN 1SO EN
5667—-14 CSN EN ISO 5667-3, Vyhlagka MZd CR &.252/2004 Sb.)

Ukazatel Hodnota |Jednotka| NM | ZkuSebni metoda Akr. | Limit Typ| Hodnoceni
Volny chlor 0,03 mg/l 15% | SOP 04/2005 AM | 03 MH | vyhovuje
Teplota 14,4 °c 5% | SOP 27/2015 AM | 8-12 DH

Koliformni bakterie 0 KTJ/100ml SOP 33/2015 P5| A |0 MH | vyhovuje
Escherichia coli 0 KTJ/100ml SOP 33/2015 P5| A |0 NMH |  vyhovuje
Intestinalni enterokoky 0 KTJ/100m| SOP 31/2015 P5| A |0 NMH | vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 1 KTJ/ml SOP 32/2015 P5| A | 40 MH |  vyhovuje
36°C

Kultivovatelné mikroorganismy 4 KTJMm SOP 32/2015 P5| A | 200 MH |  vyhovuje
22°C

Limit (zdroj pro hodnoceni):

Vyhlaska MZd €.252/2004 Sbh., pfiloha €.1 v platném znéni

Piehled zkusebnich metod:

SOP 04/2005 (pedpis firmy HACH)
SOP 27/2015 (CSN 75 7342)

SOP 31/2015 (CSN EN SO 7899-2)
SOP 3212015 (CSN EN 1SO 6222)
SOP 33/2015 (CSN EN SO 9308-1)

Vysvétlivky:

NM - Nejistota méreni je rozSifena standartni nejistota pro koeficient rozsifeni k=2, coz pro normaini rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti
priblizné 95%. Uvedena nejistota se nevztahuje na vysledky pod mezi stanovitelnosti.

NMH - nejvy3$si mezni hodnota, MH - mezni hodnota, DH - doporucena hodnota

P5 - zkouska provedena na pracovisti 5, Nadrazni 6, Moravska Trebova

Akr. - akreditace metody: A - ano; N - ne; S - zkouska provedena externim poskytovatelem; M - zkouska provedena na misté odbéru
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Prohlaseni:
Pii hodnoceni dle vy$e zminéné vyhlasky bylo pouZito rozhodovaci pravidio ,Sdilené riziko", kde nejistota méfeni neni zohledriovéana.
Vysledky zkou$ek se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty.
Protokol o zkousce nesmi byt bez pisemného souhlasu vedouciho pracovi$té reprodukovéan jinak neZ cely.
Piipadné reklamace budou feeny na zakladé dokumentu "Vyfizovani stiznosti a reklamaci v laboratofi". éEVAK a8,

Severni 2264/8, 370 10 Ceské Buddjovice
Vystaveno dne: 2362023 16160849 657 DIC; CZ60849657

zapsand v OR u KS C. Bud&jovice
oddil B, viozka 657

RNDr. Stanislav Skefik

vedouci pracovisté

konec protokolu
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Zkusebni laborator €. 1146 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 11252/2023
TN,
@ VHOS a.s.
Zadavatel: VHOS Moravska Trebova doslo:
57101 Moravska Trebova
21.06. 2523
I Al 1”\‘\
Spls. znadka: ..., (L{(;LJ\K ........
Vzorek ¢islo: 17487
Misto odbéru: Détfichov u Svitav - ¢p. 7
Upfesnéni mista odbéru: Détfichov u Svitav, &p. 7, kuchyn - diez
Predmét zkousky: pitna voda Datum odbéru: 22.05.2023
Typ vzorku: Cas odbéru: 08:30
Typ rozboru: kraceny Datum a &as pfijmu: 22.05.2023 - 12:37
Akreditovany odbér: Ano Datum provedeni analyz: 22.05.2023 - 31.05.2023
Odebral: Krec¢kova Petra
ZpUsob odbéru: manualni
Postup odbéru: SPP 01/2001 (CSN EN ISO 56671, CSN EN ISO 19458, GSN 1SO 5667-5, CSN ISO EN
5667—14 CSN EN ISO 5667-3, Vyhlaska MZd CR ¢.252/2004 Sb.)
Ukazatel Hodnota |Jednotka| NM | ZkuSebni metoda Akr. | Limit Typ| Hodnoceni
Barva <2 mg/l Pt SOP 02/2001 P5| A | 20 MH| vyhovuje
Zakal nefolometricky 1,40 ZF(n) 15% | SOP 30/2015 P5| A | 5 MH | vyhovuje
Pach piijatelny SOP 07/2005 P5( A | piiatelny MH|  vyhovuje
Konduktivita (25°C) 47,8 mS/m 1% | SOP 15/2015 P5| A | 125 MH | vyhovuje
pH 7,6 0,2 SOP 14/2015 P5| A 6,5-95 MH| vyhovuje
CHSK-Mn 0,16 mg/l 22% SOP 06/2001 P5[ A 3,0 MH | vyhovuje
Amonné ionty <0,07 mgll SOP 18/2015 P5| A | 050 MH|  vyhovuje
Dusitany <0,04 mgll SOP 20/2015 P5| A | 050 NMH |  vyhovuje
Dusi¢nany 47 mgll 5% SOP 26/2015 P5| A | 50 NMH |  vyhovuje
Chloridy 8,2 mg/l 5% SOP 24/2015 P5| A 100 MH| vyhovuje
Sirany 42,0 mgl/l 7% | SOP 25/2015 P5| A | 250 MH | vyhovuje
Chut prijatelna SOP 08/2005 P5| A prijatelna MH |  vyhovuje
Volny chlor 0,02 mg/l 15% SOP 04/2005 AM] 03 MH | vyhovuje
Teplota 9,5 °C 5% | SOP 27/2015 AM | 8-12 DH
Tvrdost celkova 2,40 mmol/l 8% | SOP 22/2015 P5| A | 20-35 DH
Zelezo 0,11 mg/l 7% | SOP 01/2001 P5s| A | 020 MH |  vyhovuje
Koliformni bakterie 0 KTJ/100ml SOP 33/2015 P5| A |0 MH |  vyhovuje
Escherichia coli 0 KTJ/100ml SOP 33/2015 P5| A 0 NMH | vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 2 KTJMml SOP 32/2015 P5| A | 40 MH |  vyhovuje
36°C
Kultivovatelné mikroorganismy 13 KTJAm SOP 32/2015 P5| A | 200 MH | vyhovuje
22°C
Chlorpyrifos <0,005 ug/! CZ SOP D06 03 183.A AS | 0,10 NMH | vyhovuje
Chlortoluron <0,010 ugll CZ SOP D06 03 183.A AS | 0,10 NMH | vyhovuje
Linuron <0,020 ugll CZ SOP D06 03 183.A A'S [ 0,10 NMH [ vyhovuje
24-D <0,010 g/l CZ SOP D06 03 182.A AS | 0,10 NMH |  vyhovuje
MCPA <0,010 ug/l CZ SOP D06 03 182.A A, S | 010 NMH [  vyhovuje
MCPP <0,01 ugll CZ SOP D06 03 182.A A, S | 0,0 NMH | vyhovuje
Dicamba <0,030 g/l CZ SOP D06 03 182.A A, S | 0,0 NMH | vyhovuje
Bentazon <0,010 ug/l CZ SOP D06 03 182.A AS | 0,10 NMH | vyhovuje
2,6 dichlorbenzamid <0,010 ug/l CZ SOP D06 03 183.A AS | 30 NMH |  vyhovuje
Fenuron <0,010 g/l CZ SOP D06 03 183.A AS | 0,10 NMH | vyhovuje
Atrazin <0,010 ugll CZ SOP D06 03 183.A A, S | 010 NMH |  vyhovuje
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Ukazatel Hodnota |Jednotka| NM | Zku$ebni metoda Akr. | Limit Typ| Hodnoceni
Desethylatrazin <0,010 g/l CZ SOP D06 03 183.A AS | 0,10 NMH [ vyhovuje
Desisopropylatrazin <0,010 ugll CZ SOP D06 03 183.A A,S 1 010 NMH | vyhovuje
Desethylterbutylazin 0,012 g/l 30.0% | CZSOP D06 03 183.A AS | 010 NMH | vyhovuje
Atrazin-2-hydroxy <0,010 g/l CZ SOP D06 03 183.A AS | 2 DH
Terbuthylazin 0,016 g/l 30.0% | CZSOP D06 03 183.A AS | 010 NMH | vyhovuje
Hexazinon <0,010 uall CZ SOP D06 03 183.A AS | 0,10 NMH | vyhovuje
Simazin <0,010 ug/) CZ SOP D06 03 183.A AS | 0,10 NMH | vyhovuje
Simazin 2-hydroxy <0,010 ug/l CZ SOP D06 03 183.A AS | 010 NMH | wyhovuje
Metkonazol <0,020 ug/l CZ SOP D06 03 183.A AS | 0,10 NMH | vyhovuie
Metolachlor <0,010 pglt CZ SOP D06 03 183.A A, S | 010 NMH | vyhovuje
Metolachior ESA 0,071 Lgh 30.0% | CZSOP D06 03 183.A AS | 6 DH
Metolachior OA <0,030 ugl €Z SOP D06 03 183.A AS | 6 DH
Isoproturon <0,010 ug/l CZ SOP D06 03 183.A AS | 010 NMH [ vyhovuje
Dimethachlor <0,010 ugll CZ SOP D06 03 183.A AS 1010 NMH |  vyhovuje
Dimethachlor ESA <0,030 ugll CZ SOP D06 03 183.A AS | 010 NMH | vyhovuje
Dimethachlor OA <0,030 g/ CZ SOP D06 03 183.A AS | 0,10 NMH | vyhovuje
Metazachlor <0,010 ugll CZ SOP D06 03 183.A AS | 010 NMH | vyhovuje
Metazachlor ESA <0,020 uall CZ SOP D06 03 183.A AS | 5 DH
Metazachlor OA <0,040 WLl CZ SOP D06 03 183.A AS |5 DH

Alachlor <0,020 ug/l CZ SOP D06 03 183.A AS | 010 NMH | vyhovuje
Alachlor ESA 0,133 pgl  130.0% | CZSOP D003 183.A AS | 10 DH

Alachlor OA <0,020 ugl CZ SOP D06 03 183.A AS |10 DH
Acetochlor <0,030 gl CZ SOP D06 03 183.A AS | 010 NMH | vyhovuje
Acetochlor ESA <0,020 g/l CZ SOP D06 03 183.A AS | 01 NMH |  vyhovuje
Acetochlor OA <0,020 ug/l CZ SOP D06 03 183.A AS | 01 NMH |  wyhovuje
Chloridazon <0,010 ug/l CZ SOP D06 03 183.A AS | 03 NMH | wyhowuje
Chloridazon-desphenyl <0,030 g/l CZ SOP D06 03 183.A AS | 6 DH
Chloridazon-desphenyl-methy! <0,050 ugll CZ SOP D06 03 183.A AS | 6 DH
Fluroxypyr <0,020 ugll CZ SOP D06 03 182.A AS | 010 NMH [ vyhovuje
Klopyralid <0,030 g/l CZ SOP D06 03 182.A AS | 0,10 NMH | vyhovuje
Azoxystrobin <0,010 ug/l CZ SOP D06 03 183.A AS | 0,10 NMH | vyhowuje
Cyprokonazol <0,010 ugll CZ SOP D06 03 183.A AS | 0,10 NMH | vyhovuje
Dimethenamid <0,010 g/l CZSOP D06 03 183.A AS | 0,10 NMH | vyhovuje
Epoxikonazol <0,030 ug/l CZ SOP D06 03 183.A AS | 0,10 NMH | wyhovuje
Ethofumesat <0,010 ugl CZ SOP D06 03 183.A A, S | 0,10 NMH | _ vyhovuje
Fenpropidin <0,020 g/l CZ SOP D06 03 183.A AS | 010 NMH | vyhovuje
Fenpropimorf <0,010 ug/l CZ SOP D06 03 183.A AS | 010 NMH |  vyhovuje
Chinmerak <0,010 ugll CZ SOP D06 03 183.A AS | 0,10 NMH | vyhovuje
Chlortoluron-desmethyl <0,020 g/l CZ SOP D06 03 183.A AS [ 010 NMH | vyhovuje
Isoproturon-desmethyl <0,020 gl CZ SOP D06 03 183.A AS | 010 NMH [ vyhovuje
Isoproturon-monodesmethyl <0,020 ugll CZ SOP D06 03 183.A AS | 0,10 NMH [ vyhovuje
Klomazon <0,010 ug/l CZ SOP D06 03 183.A AS | 010 NMH | wyhovuje
Metamitron <0,030 ol CZ SOP D06 03 183.A AS | 010 NMH [ vyhovuje
Pendimethalin <0,030 g CZ SOP D06 03 183.A AS | 010 NMH | vyhovuje
Prochloraz <0,020 ug/l CZ SOP D06 03 183.A AS | 0,10 NMH | vyhovuie
Propiconazol <0,010 g/l CZ SOP D06 03 183.A AS | 0,10 NMH | vyhovuie
Prothiokonazol <0,050 ug/l CZ SOP D06 03 183.A AS | 010 NMH [ wyhovuje
Spiroxamin <0,010 ugh CZ SOP D06 03 183.A AS | 010 NMH |  vyhovuie
Tebukonazol <0,010 ugh CZ SOP D06 03 183.A AS | 0,10 NMH | vyhovuie
Terbuthylazin-desethyl-2-hydroxy | <0,010 Mgl CZ SOP D06 03 183.A AS | 0,10 NMH | vyhovuje
Terbuthylazin-hydroxy <0,01 ugll CZ SOP D06 03 183.A AS | 010 NMH | vyhovuje
Thiofanat-methyl <0,030 ugll CZ SOP D06 03 183.A AS [ 010 NMH | vyhovuje
Desmedipham <0,010 ugll CZ SOP D06 03 183.A AS { 010 NMH | vyhovuje
Pethoxamid <0,010 ug/l CZ SOP D06 03 183.A AS | 0,10 NMH [ vyhovuje
Fenmedipham <0,010 ugh CZ SOP D06 03 183.A AS | 0,10 NMH | vyhovuje
Thiacloprid <0,010 ua/l CZ SOP D06 03 183.A AS | 010 NMH [ wyhovuje
Diflufenican <0,020 g/ CZ SOP D06 03 183.A AS | 0,10 NMH | wyhovuje
Difenoconazol <0,020 ug/l CZ SOP D06 03 183.A AS [ 010 NMH | vyhovuje
Napropamid <0,010 ug/l CZ SOP D06 03 183.A AS | 010 NMH | vyhovuje
Pesticidni latky celkem 0,016 ug/l CZ SOP D06 03 J02 AS | 050 NMH | vyhovuje

Limit (zdroj pro hodnoceni);

Poznamky ke vzorku:

Vzorek byl odebram s perlatorem na kohoutku - nebylo moZné jej odSroubovat.

Vyhlaska MZd €.252/2004 Sb., pfiloha ¢.1 v platném znéni
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Prehled zkusebnich metod:

CZ SOP D06 03 182.A (DIN 38407-35)

CZ SOP D06 03 183.A (US EPA 535, US EPA 1694)
CZ SOP D06 03 183.A (US EPA 535, US EPA 1694)
CZ SOP D06 03 183.A (US EPA 535, US EPA 1694)
CZ SOP D06 03 J02 (stanoveno vypodtem)

SOP 01/2001 (CSN 1SO 6332)

SOP 02/2001 (CSN EN 1SO 7887)

SOP 04/2005 (predpis firmy HACH)

SOP 06/2001 (CSN EN 1SO 8467)

SOP 07/2005 (TNV 75 7340)

SOP 08/2005 (TNV 75 7340)

SOP 14/2015 (CSN ISO 10523)

SOP 15/2015 (CSN EN 27888)

SOP 18/2015 (CSN 1SO 7150-1)

SOP 20/2015 (CSN EN 26777)

SOP 22/2015 (CSN 1SO 6059)

SOP 24/2015 (CSN 1SO 9297)

SOP 25/2015 (CSN 75 7477)

SOP 26/2015 (CSN 1SO 7890-3)

SOP 27/2015 (CSN 75 7342)

SOP 30/2015 (CSN EN ISO 7027)

SOP 32/2015 (CSN EN 1S0 6222)

SOP 33/2015 (CSN EN 1SO 9308-1)

Vysvétlivky:

NM - Nejistota méfeni je rozsifena standartni nejistota pro koeficient rozsifeni k=2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravd&podobnosti pokryti
pfiblizné 95%. Uvedena nejistota se nevztahuje na vysledky pod mezi stanovitelnosti.

NMH - nejvy3si mezni hodnota, MH - mezni hodnota, DH - doporugena hodnota

P5 - zkouska provedena na pracovisti 5, Nadrazni 6, Moravska Tiebova

Akr. - akreditace metody: A - ano; N - ne; S - zkouska provedena externim poskytovatelem; M - zkouska provedena na misté odbéru

Prohlaseni:

Pfi hodnoceni dle vySe zminéné vyhlasky bylo pouzito rozhodovaci pravidlo ,Sdilené riziko*, kde nejistota méfeni neni zohledfiovana.
Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty.

Protokol o zkouSce nesmi byt bez pisemného souhlasu vedouciho pracovisté reprodukovan jinak nez cely.

Pfipadné reklamace budou feSeny na zakladé dokumentu "Vyfizovani stiznosti a reklamaci v laboratofi". éEVAK EH )
Severni 2264/8, 370 10 Ceské Bud&jovice
Vystavenodne:  14.6.2023 ‘ 1¢: 608 49 657 DIC: C260849657

zapsand v OR u KS C. Bud&jovice
oddil B, vlozka 657

RNDr. Stanislav Skefik

vedouci pracovisté

konec protokolu
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Zkusebni laboratof &. 1146 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 9175/2023
Zadavatel: VHOS Moravska Tiebova
57101 Moravska Trebova
Vzorek ¢islo: 16740
Misto odbéru: Détfichov u Svitav - €p. 19
Upfesnéni mista odbéru: Détfichov u Svitav, &p. 133, koupelna - umyvadlo
Predmét zkousky: pitna voda Datum odbéru: 16.05.2023
Typ vzorku: Cas odbéru: 10:10
Typ rozboru: kraceny Datum a €as pfijmu: 16.05.2023 - 11:21
Akreditovany odbér: Ano Datum provedeni analyz: 16.05.2023 - 19.05.2023
Odebral: Bombera Jifi
Zplsob odbéru: manualni
Postup odbéru: SPP 01/2001 (CSN EN ISO 5667-1, GSN EN 1SO 19458, €SN ISO 5667-5, CSN ISO EN
5667—14 CSN EN ISO 5667-3, Vyhlaska MZd CR &.252/2004 Sb.)
Ukazatel Hodnota |Jednotka| NM | Zku$ebni metoda Akr. | Limit Typ| Hodnoceni
Barva <2 mg/l Pt SOP 02/2001 P5| A 20 MH | vyhovuje
Zakal nefolometricky 0,40 ZF(n) 15% | SOP 30/2015 P5| A | 5 MH| vyhovuje
Pach prijatelny SOP 07/2005 P5| A piijatelny MH | vyhovuje
Konduktivita (25°C) 47,8 mS/m 1% | SOP 15/2015 P5| A | 125 MH | vyhovuje
pH 7,6 0,2 | SOP 14/2015 P5| A | 65-95 MH [ vyhovuje
CHSK-Mn <0,10 mgll SOP 06/2001 P5| A | 30 MH | wvyhovuje
Amonné ionty <0,07 mgll SOP 18/2015 P5| A | 050 MH| wyhovuje
Dusitany <0,04 mg/l SOP 20/2015 P5| A | 050 NMH | vyhovuje
Dusi¢nany 48 mgll 5% SOP 11/2011 P5| A | 50 NMH |  vyhovuje
Chloridy 8,2 mg/l 5% SOP 24/2015 P5| A 100 MH| vyhovuje
Sirany 38,0 mg/l 7% SOP 25/2015 P5| A 250 MH| vyhovuje
Chut piijatelna SOP 08/2005 P5| A | piiatelna MH| wvyhovuje
Volny chlor 0,15 mg/l 15% | SOP 04/2005 AM]| 03 MH | vyhovuje
Teplota 10,1 °C 5% SOP 27/2015 AM [ 8-12 DH
Tvrdost celkova 2,42 mmol| 8% | SOP 22/2015 P5| A | 20-35 DH
Zelezo <0,05 mg/l SOP 01/2001 P5| A | 020 MH | vyhovuje
Koliformni bakterie 0 KTJ/100ml SOP 33/2015 P5| A 0 MH |  vyhovuje
Escherichia coli 0 KTJ/100ml SOP 33/2015 P5| A |0 NMH |  vyhovuje
Intestinalni enterokoky 0 KTJ/100ml SOP 31/2015 P5| A |0 NMH | vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 10 KTJAml SOP 3212015 P5| A | 40 MH | vyhovuje
36°C
Kultivovatelné mikroorganismy 1 KTJAml SOP 32/2015 P5| A | 200 MH [ vyhovuje
22°C

Limit (zdroj pro hodnoceni): ~ Vyhlaska MZd ¢.252/2004 Sb., pfiloha ¢.1 v platném znéni

Poznamky ke vzorku:
Vzorek byl odebram s perlatorem na kohoutku - nebylo mozné jej odSroubovat.

Piehled zkusebnich metod:
SOP 01/2001 (CSN 1SO 6332)

SOP 02/2001 (SN EN ISO 7887)

SOP 04/2005 (pfedpis firmy HACH)
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Piehled zkusebnich metod:
SOP 06/2001 (CSN EN ISO 8467)

SOP 07/2005 (TNV 75 7340)

SOP 08/2005 (TNV 75 7340)
SOP 11/2011 (pfedpis firmy HACH)
SOP 14/2015 (CSN 1SO 10523)
SOP 15/2015 (CSN EN 27888)
SOP 18/2015 (CSN I1SO 7150-1)
SOP 20/2015 (CSN EN 26777)
SOP 22/2015 (CSN 1SO 6059)
SOP 24/2015 (CSN 1SO 9297)
SOP 25/2015 (CSN 75 7477)
SOP 27/2015 (CSN 75 7342)
SOP 30/2015 (CSN EN ISO 7027)
SOP 31/2015 (CSN EN ISO 7899-2)
SOP 32/2015 (CSN EN ISO 6222)
SOP 33/2015 (CSN EN ISO 9308-1)

Vysvétlivky:

NM - Nejistota méfeni je rozifena standartni nejistota pro koeficient rozsifeni k=2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti
priblizné 95%. Uvedena nejistota se nevztahuje na vysledky pod mezi stanovitelnosti.

NMH - nejvy$8i mezni hodnota, MH - mezni hodnota, DH - doporu¢ena hodnota

P5 - zkou$ka provedena na pracovisti 5, Nadrazni 6, Moravska Tiebova

Akr. - akreditace metody: A - ano; N - ne; S - zkouska provedena externim poskytovatelem; M - zkouska provedena na misté odbéru

Prohlaseni:

Pfi hodnoceni dle vy$e zminéné vyhlasky bylo pouZito rozhodovaci pravidio ,Sdilené riziko*, kde nejistota méfeni neni zohledfiovana.
Vysledky zkouSek se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty.

Protokol o zkouSce nesmi byt bez pisemného souhlasu vedouciho pracovisté reprodukovan jinak nez cely.

Pripadné reklamace budou feSeny na zakladé dokumentu "Vyfizovani stiznosti a reklamaci v laboratofi". CEVAK a.s.
Severni 2264/8, 370 10 Ceské Buddjovice
Vystaveno dne:  19.5.2023 1¢: 608 49 657 DIC; C260849657

zapsand v OR u KS C. Buddjovice
oddil B, vlozka 657

RNDr. Stanislav Skefik
vedouci pracovisté

konec protokolu




